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Gerät: FSC3-3023 
Firmware:  1851
Letzte Kalibrierung:  Do 16.05.13

Gleiter:  10045 (SBR 302 Noratest)
Hergestellt: Di 06.10.09
Strecke gesamt:  827 m  (367 Messungen)

Messreihe: 2079  
Methode:  BFU-Messung
Datum: Di 13.08.13 10:32:13
Projektnummer:  ---
Einzelmessung 1:  µ = 0.56
Einzelmessung 2:  µ = 0.55
Einzelmessung 3:  µ = 0.53
Einzelmessung 4:  µ = 0.52
Einzelmessung 5:  µ = 0.51
Ergebnis (min / mittel / max):  0.34 / 0.52 / 0.68

Messort:
Prüfer:
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